






 
 
Poštovani korisniče, 

   
 
čast nam je predstaviti Vam nekoliko važnih izmjena na ambalaži OneStep™ elektroda za resuscitaciju.  
Svrha poboljšanja ambalaže bila je smanjivanje količine nepotrebne ambalaže i otpada. Nisu izvršene 
izmjene u radu elektroda ili senzora za kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR). Pored izmjene ambalaže,  
OneStep pedijatrijskim elektrodama dodali smo i značajku automatskog samoispitivanja prilikom njihovog 
korištenja s defibrilatorom ZOLL R Series®. 
 
Sljedeći modeli OneStep elektroda za resuscitaciju imaju izmijenjenu ambalažu: 
 

• OneStep kompletne elektrode; OneStep osnovne elektrode; OneStep elektrode za 
elektrostimulaciju srca i OneStep KPR elektrode (kako za prednje/prednje (A/A), tako i 
za prednje/stražnje (A/P) postavljanje) 

Izmjene: 
 

1. Veličina kartonske kutije smanjena je za 60%, a pojedinačne kartonske kutije za svaku elektrodu 
izbačene su iz uporabe. 

Dimenzije prethodne kutije: 43,2 cm x 30,5 cm x 28 cm  
Dimenzije nove kutije: 22,9 cm x 17,8 cm x 43,2 cm 
 

 
 

2. Izmijenjena je vanjska ambalaža: umjesto otvaranja pomoću plavog prstena, ambalažu otvarate 
poput knjige tako da je uhvatite kod žute strelice.   

               

Prethodna ambalaža Nova ambalaža 



Nakon što otvorite ambalažu, položaj elektroda se malo razlikuje u odnosu na prije. Postavljanje na 
pacijenta se nije promijenilo. Zatik za samoispitivanje nalazi se na novoj lokaciji unutar nove ambalaže, a 
oslobađa se nakon što ste elektrodu izvadili iz omota. 
 
 

 
 

3. OneStep osnovne elektrode – Sada postoje dvostruke oznake za postavljanje koje pokazuju kako  
prednje/prednje (A/A), tako i prednje/stražnje (A/P) postavljanje elektroda. Priključak je 
zamijenjen univerzalnim višenamjenskim priključkom, što ne utječe na rad elektrode.   

 

                    
 
 
Nadamo se da će Vam ove izmjene ambalaže omogućiti smanjivanje medicinskog otpada u Vašoj bolnici.  
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
Patricia Daggett 
Upravitelj marketinga, bolnički sektor 



 
 
Kæri Viðskiptavinur; 

   
 
Okkur er það ánægja að kynna nokkrar mikilvægar breytingar á umbúðunum með OneStep™ rafskautum 
fyrir endurlífgun. Markmið okkar með þessum endurbótum á umbúðunum er að draga úr óþarfa umbúðum 
og sorpi. Engar breytingar voru gerðar á virkni rafskauts eða nema hjarta- og lungnalífgunartækisins. Auk 
breytinga á umbúðunum, höfum við einnig bætt við sjálfvirku sjálfsprófi í OneStep rafskautin fyrir börn 
þegar þau eru notuð með ZOLL R Series® af hjartastilli. 
 
Breytingarnar á umbúðunum eiga við um eftirfarandi gerðir af OneStep rafskautum fyrir endurlífgun: 
 

• OneStep heildarbúnaður; OneStep grunnbúnaður; OneStep hjartastilling og OneStep 
hjarta- og lungnalífgun (bæði framan/framan og framan/aftan staðsetningar) 

Breytingar: 
 

1. Stærð pappaöskjunnar hefur verið minnkuð um 60% og sérstökum pappaöskjum fyrir hvert 
rafskaut hefur verið sleppt. 

Stærð fyrri öskju: 43,2 cm x 30,5 cm x 28 cm 
Stærð nýju öskjunnar: 22,9 cm x 17,8 cm x 43,2 cm 
 

 
 

2. Ytri umbúðirnar eru breyttar, í stað þess að; í stað þess að nota bláa hringinn til að grípa í og 
opna, opnast pakkningin eins og bók þegar gripið er í gulu örina.  

               

Fyrri pakkning Nýja pakkningin 



Þegar pakkningin með rafskautunum hefur verið opnuð, snúarafskautin aðeins öðruvísi en áður. 
Staðsetningin á sjúklingnum er óbreytt. Sjálfsprófunarpinninn er á nýjum stað í pakkningunni, en hann 
losnar frá þegar rafskautið er tekið úr. 
 
 

 
 

3. OneStep grunnrafskaut – tvíþættar merkingar um staðsetningu eru nú notaðar bæði fyrir 
framan/framan og framan/aftan staðsetningu rafskauts. Tenginu hefur verið breytt í altækt 
fjölnota tengi og það hefur ekki áhrif á virkni rafskautsins.  

 

                    
 
 
Það er von okkar að þessar breytingar á umbúðunum munu koma að gagni til að draga úr magni lyfjasorps 
á sjúkrastofnuninni.  
 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
 
Patricia Daggett 
Markarðsstjóri, sjúkrastofnanadeild 



 
 
Geachte klant; 

   
Het doet ons genoegen om diverse belangrijke veranderingen in de verpakking van onze OneStep™ 
reanimatie-elektroden aan te kondigen. Deze verbetering van de verpakking heeft tot doel om onnodig 
verpakkingsmateriaal en verkwisting te  helpen verminderen. De werking van de elektrode of de CPR-
sensor heeft geenverandering ondergaan. Naast deze veranderingen in de verpakking hebben wij ook de 
automatische zelftestfunctie toegevoegd aan de OneStep elektroden voor pediatrisch gebruik wanneer deze 
met de ZOLL R Series® defibrillator worden gebruikt. 
 
De verandering in de verpakking geldt voor de volgende typen OneStep reanimatie-elektroden: 
 

• OneStep voor volledig gebruik; OneStep voor basisgebruik; OneStep voor pacen en 
OneStep voor CPR (zowel voor anterior/anterior plaatsing als voor anterior/posterior 
plaatsing) 

Veranderingen: 
 

1. De maat van de kartonnen doos is met 60% verkleind en de afzonderlijke kartonnen dozen voor 
elke elektrode zijn afgeschaft. 

Eerdere afmetingen van dedoos: 43,2 cm x 30,5 cm x 28 cm 
Nieuwe afmetingen van de doos: 22,9 cm x 17,8 cm x 43,2 cm 
 

 
 

2. De buitenverpakking is veranderd; in plaats van de blauwe ring vast te pakken en de verpakking 
te openen pakt u de verpakking nu bij de gele pijl vast en trekt u de verpakking open als een boek.  

               
Vroegere verpakking Nieuwe verpakking 



Na opening van de elektrodeverpakking ziet de oriëntatie van de elektroden er enigszins anders uit. De 
plaatsing op de patiënt verandert niet. De zelftestpin bevindt zich op een nieuwe plaats in de nieuwe 
verpakking; de pin komt vrij nadat de elektrode van de voering verwijderd is. 
 
 

 
 

3. OneStep elektroden voor basisgebruik – De labels voor twee plaatsingen worden nu gebruikt 
voor zowel de anterior/anterior elektrodeplaatsing als de anterior/posterior elektrodeplaatsing. De 
aansluiting is veranderd in een universele multifunctionele aansluiting; dit heeft geen invloed op 
de werking van de elektrode.  

 

                    
 
 
Wij hopen dat u zult constateren dat deze veranderingen in de verpakking de hoeveelheid medisch afval 
in uw ziekenhuis doen verminderen.  
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Patricia Daggett 
Marketingmanager, Hospital Market 



 
 
Kjære kunde, 

   
 
Vi har den glede å meddele flere viktige endringer i emballasjen av vår OneStep™ gjenopplivingselektrode. 
Vårt mål ved emballasjens forbedring er å hjelpe med å redusere unødvendig emballasje og avfall. Verken 
elektrodens funksjon eller HLR-sensoren er blitt endret. I tillegg til disse emballasjeendringene har vi også 
tilføyd den automatiserte egentest-funksjonen til OneStep barneelektrodene når disse brukes med ZOLL 
R Series® defibrillatoren. 
 
Følgende typer OneStep gjenopplivingselektroder blir påvirket av emballasjeendringene: 
 

• OneStep komplett; OneStep basisk; OneStep pacing og OneStep HLR (både 
Anterior/Anterior og Anterior/Posterior plassering) 

Endringer: 
 

1. Kartongeskens størrelse er blitt 60 % redusert og de individuelle pappeskene for hver elektrode 
har blitt eliminert. 

Eskenstidligere dimensjoner:  43,2 cm x 30,5 cm x 28 cm  
Eskens nye dimensjoner: 22,9 cm x 17,8 cm x 43,2 cm 
 

 
 

2. Den ytre emballasjen er endret. Heller enn å bruke den blå ringen til grep for å åpne, åpnes 
pakken ved å gripe tak i pakken ved den gule pilen for å åpne den som en bok.   

               

Tidligere emballasje Ny emballasje 



Når man åpner elektrodepakken, har elektrodenes retning endret seg en smule. Plasseringen på pasienten 
er ikke endret. Egentest-stiften befinner seg på et nytt sted i den nye emballasjen, stiften løsnes etter at 
elektroden er fjernet fra plastbelegget. 
 
 

 
 

3. OneStep basiske elektroder – Det brukes nå doble plasseringsetiketter for å henvise til både 
anterior/anterior og anterior/posterior elektrodeplassering. Konnektoren er nå endret til en 
universal multi-funksjon konnektor og vil ikke påvirke elektrodens funksjon.   

 

                    
 
 
Vi håper at disse emballasjeendringene vil være til nytte for å redusere mengden av medisinsk avfall på 
ditt sykehus.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
 
Patricia Daggett 
Markedsfører, sykehusmarked 



 
 
Szanowni Klienci: 

   
 
Z radością informujemy o wprowadzeniu kilku istotnych zmian opakowania naszej elektrody do 
resuscytacji OneStep™. Naszym celem jest udoskonalenie zmierzające do redukcji nadmiaru opakowania 
oraz odpadów. Nie wprowadzono żadnych zmian działania elektrody ani czujnika RKO. Oprócz 
wspomnianych zmian opakowania, elektrody pediatryczne OneStep zostały teraz wyposażone w funkcję 
automatycznego autotestu jeśli są stosowane z defibrylatorem ZOLL R Series®. 
 
Zmiany opakowania dotyczą następujących rodzajów elektrod do resuscytacji OneStep: 
 

• OneStep kompletna; OneStep podstawowa; OneStep stymulacyjna and OneStep RKO 
(zarówno do rozmieszczania przednio-przedniego jak i przednio-tylnego) 

Zmiany: 
 

1. Wymiary kartonu zostały zmniejszone o 60% i zrezygnowano z indywidualnych kartonów dla 
każdej elektrody.  

Poprzedniewymiary pudełka: 43,2 cm x 30,5 cm x 28 cm 
Nowe wymiary pudełka: 22,9 cm x 17,8 cm x 43,2 cm 
 

 
 

2. Opakowanie zewnętrzne uległo zmianie: zamiast otwierania przez uchwycenie za niebieski 
pierścień, nowe opakowanie otwiera się jak książka, po uchwyceniu go przy żółtej strzałce.   

               

Poprzednie opakowanie Nowe opakowanie 



Zmieniło się nieco rozmieszczenie elektrod wewnątrz opakowania. Sposób umieszczania na ciele 
pacjenta nie uległ zmianie. Wtyk służący do autotestu w nowym opakowaniu znajduje się w zmienionym 
położeniu i zostaje odłączony po zdjęciu elektrody z podkładki. 
 
 

 
 

3. Elektrody OneStep podstawowe – zastosowano dwuzadaniowe etykiety służące zarówno do 
rozmieszczenia  przednio-przedniego jak i przednio-tylnego. Łącznik został zmieniony na 
uniwersalny łącznik wielofunkcyjny, który nie wpływa na działanie elektrody.   

 

                    
 
 
Mamy nadzieję, że te zmiany opakowania pomogą Państwu ograniczyć ilość odpadów medycznych w 
szpitalu.  
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
Patricia Daggett 
Dyrektor ds. sprzedaży, rynek szpitali 



 
Уважаемый клиент: 

   
С удовольствием сообщаем о нескольких важных изменениях, касающихся упаковки наших 
электродов для реанимации OneStep™. Мы провели это усовершенствование упаковки в целях 
сокращения количества ненужной упаковки и отходов. Изменения не коснулись функции электрода 
или датчика СЛР. Помимо указанных изменений упаковки мы также ввели дополнительную 
функцию самотестирования педиатрических электродов OneStep, когда они используются с 
дефибриллятором ZOLL R Series®. 
 
Изменения упаковки касаются электродов для реанимации OneStep следующих типов: 
 

• Полнофункциональных электродов OneStep; простых электродов OneStep; 
электродов для кардиостимуляции OneStep и электродов для СЛР OneStep (как для 
переднего-переднего, так и для переднего-заднего наложения) 

Изменения: 
 

1. Размер картонного ящика сокращен на 60%, а индивидуальные картонные коробки для 
отдельных электродов упразднены. 

Прежние размеры ящика: 43,2 см x 30,5 см х 28 см 
Новые размеры ящика: 22,9 см х 17,8 см х 43,2 см 
 

 
 

2. Наружная упаковка изменена; если ранее для вскрытия упаковки нужно было потянуть за 
синее кольцо, то теперь упаковку следует захватить у желтой стрелки и раскрыть, как 
книгу. 

               

Прежняя упаковка Новая упаковка 



После вскрытия упаковки электродов вы заметите, что ориентация электродов внутри упаковки 
несколько изменилась. Это не предполагает изменений при размещении электродов на теле 
пациента. Вывод для самотестирования находится в новом месте в новой упаковке, и он 
отсоединяется после отделения электрода от подложки. 
 
 

 
 

3. Простые электроды OneStep – теперь используются этикетки двойного наложения, 
освещающие как переднее-переднее, так и переднее-заднее наложение электродов. Разъем 
заменен на многофункциональный разъем, что не влияет на функцию электрода.    

 

                    
 
 
Надеемся, что эти изменения упаковки помогут вам сократить количество медицинских отходов в 
вашей больнице.  
 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
 
 
Patricia Daggett  
зав. отделом маркетинга по работе с больницами 



 
 
เรียน ลูกคาทุกทาน 

   
 
เรายินดีที่จะประกาศใหทานทราบวาเราไดทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายประการกับบรรจุภัณฑของขัว้ไฟฟากูชีพ OneStep™  เปาหมายของการ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑในคร้ังนี้ทําเพื่อชวยลดบรรจุภัณฑที่ไมจําเปนและขยะ ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการทํางานของขั้วไฟฟาหรือเซ็นเซอร CPR 
นอกจากการเปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑเหลานี้ เรายังไดเพิม่คุณสมบัติการทดสอบดวยเองอัตโนมัติสําหรับขั้วไฟฟา OneStep Pediatric เมื่อใชงาน
รวมกับเคร่ืองกระตุกหัวใจ ZOLL R Series® 
 
การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑคร้ังนี้มีผลกับขั้วไฟฟากูชีพ OneStep ในรุนดังตอไปนี้: 
 

• OneStep แบบครบชุด, OneStep แบบพื้นฐาน, OneStep สําหรับควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ และ OneStep 

สําหรับ CPR (ทั้งแบบติดดานหนา/ดานหนา และดานหนา/ดานหลัง) 

การเปลี่ยนแปลง: 
 

1. ขนาดของกลองกระดาษลูกฟูกลดลง 60% และเลิกใชกลองกระดาษลูกฟูกในการบรรจุขั้วไฟฟาแตละขั้ว 

ขนาดกลองบรรจุรุนกอนหนา: 43.2 ซม. x 30.5 ซม. x 28 ซม.  
ขนาดกลองบรรจุใหม: 22.9 ซม. x 17.8 ซม. x 43.2 ซม.  
 

 
 

2. การเปดถุงบรรจุภายนอกแบบเดิมที่ตองจับแหวนสีน้ําเงินเพือ่ฉีกเปด ถูกเปลี่ยนเปนการจับถุงบรรจุที่ลูกศรสีเหลืองและเปดออกเหมือนหนังสือ  

               

ซองบรรจุแบบก่อนหน้า ซองบรรจุแบบใหม่ 



เมื่อเปดถุงบรรจุขั้วไฟฟาออกมาแลว ตําแหนงการวางขั้วไฟฟาจะตางไปจากเดิมเล็กนอย ตําแหนงการติดขั้วไฟฟาบนตัวผูปวยยังคงไมเปลี่ยนแปลง 
เข็มทดสอบตนเองจะอยูที่ตําแหนงใหมในถุงบรรจุใหมซึ่งจะปลดออกหลังจากถอดขั้วไฟฟาออกจากพลาสติกหุม 
 
 

 
 

3. OneStep Basic – ขณะนีเ้ราใชฉลากแสดงภาพการใชงานทั้งสองแบบพรอมกันไดแกการติดขั้วไฟฟาแบบดานหนา/ดานหนา และ
ดานหนา/ดานหลัง  เราไดเปลี่ยนหัวตอเปนแบบหัวตอสากลอเนกประสงคและจะไมสงผลกระทบกับการทํางานของขั้วไฟฟา   

 

                    
 
 
เราหวังวาคุณจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑในคร้ังนี้ เพื่อชวยลดปริมาณขยะจากเคร่ืองมือแพทยในโรงพยาบาลของคุณ  
 
 
ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
Patricia Daggett 
ผูจัดการฝายการตลาด สวนงานลูกคาโรงพยาบาล 



 
 

 :العزيز العميل
   

 
إن هدفنا في تحسين . الخاصة بنا™OneStep يسرنا الإعلان عن عدة تغييرات هامة في غلاف أقطاب الإنعاش 

لم يتم إجراء أي تغيير على عمل القطب أو  .الغلاف هذا هو المساعدة على التقليل من الأغلفة غير اللازمة والمهملات
بالإضافة إلى هذه التغييرات في الغلاف، فقد أضفنا أيضا سمة الاختبار الذاتي التلقائية  .مجس الإنعاش القلبي الرئوي

 .®ZOLL R Seriesللأطفال عند استخدامها مع مانع الرجفان القلبيOneStep إلى أقطاب 
 

 :للإنعاش بالتغيرات في الغلافOneStep تأثرت الطرازات التالية من أقطاب 
 

• OneStep  ،الكاملةOneStep  الأساسية، منظمOneStepو ،OneStep  للإنعاش 
 ) الخلفي/الأمامي والأمامي/كل من التثبيت الأمامي(

 :التغييرات
 

 .، وتم التخلص من الصناديق الكرتونية المفردة لكل قطب%60تم تقليل حجم الصندوق الكرتوني بنسبة   .1

 سم x 28 سم x  30,5 سم 43,2 :أبعاد العبوة السابقة
 سم x 43,2 سم x  17,8 سم 22,9 :العبوة الجديدةأبعاد 

 

 
 

تم تغيير الغلاف الخارجي، فبدلا من استخدام الحلقة الزرقاء للإمساك والفتح، سيتم فتح الغلاف بالإمساك به  .2
   .عند السهم الأصفر وفتحه كما الكتاب

 

 الغلاف الجديد
 

 الغلاف السابق
 



يقع  .لن يتغير تثبيت الأقطاب على المريض .يصبح اتجاه الأقطاب مختلفا بعض الشيءما أن يتم فتح غلاف القطب، 
 .دبوس الاختبار الذاتي في موقع جديد في الغلاف الجديد، حيث ينفصل بعد رفع القطب من المحدد

 
 

 
 

ثنائية التثبيت تستخدم الآن لتوضيح تثبيت الأقطاب   –الأساسيةOneStep  ملصقات أقطاب .3
  تم تغيير المشبك إلى مشبك عام متعدد الاستخدامات ولن يؤثر على .الخلفي/الأمامي والخلفي/الأمامي

 .وظيفة القطب

 

                      
 
 

 .نأمل أن تجد هذه التغييرات في الغلاف مفيدة في تقليل كمية النفايات الطبية في مستشفاك
 
 

 مع أطيب الأمنيات،
 
 
 

Patricia Daggett 
 قطاع المستشفياتمدير التسويق، 




