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Il paziente reagisce? Chiamare il servizio 
di emergenza.

Recuperare 
il DAE.

Appoggiare il DAE a terra.
Aprire il coperchio.

Rimuovere gli indumenti.
Esporre il torace. Applicare gli elettrodi.

Non toccare il paziente.
Se richiesto, 

premere il pulsante 
rosso lampeggiante.

Se presente, posizionare 
il dispositivo per RCP.

Seguire i messaggi del DAE.
Eseguire le compressioni. Se richiesto, dare i respiri.

DAE semiautomatico
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