
BLUT MEDI-
KAMENTE

Einschalten, IV-Set vorfüllen 
und Luftentfernung

Hinweis: Pumpe abkippen, zur Luftentfernung auf 
die Kartusche klopfen.
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Kartusche ist Einmal-Verbrauchsmaterial.
Hinweis: Klemme am IV-Set vor dem 
Wechsel schließen
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