
Procedimiento de limpieza de ZOLL X Series 
•   Para limpiar el dispositivo, utilice solamente los agentes de limpieza recomendados que se 

indican a continuación. Siga las indicaciones de la etiqueta del producto con respecto al uso 
y almacenamiento.

•   NO permita que el agente de limpieza o el agua entren por las grietas o las aberturas del 
conector en ningún momento.

•  Compruebe siempre la abertura del conector y el monitor para ver si hay signos inusuales de 
desgaste, deterioro o humedad durante la limpieza.

•   Limpieza del manguito de presión sanguínea PANI — Limpie el manguito con desinfectantes 
de hospital comunes, como Clorox® (solución 1:10), alcohol isopropílico, solución Lysol®, 
Phisohex®, Quatricide®, Virex® y Vesphene®. Lávelo suavemente con la solución y enjuáguelo. 
NO permita que la solución penetre en los tubos del manguito. Deje que el manguito y el 
tubo se sequen por completo antes de usarlos con el paciente.

•   Sensores de SpO2 reutilizables — Desconecte el sensor del cable del paciente, si 
corresponde. Limpie todo el sensor con una almohadilla humedecida con alcohol isopropílico 
al 70%. Deje secar antes de volver a usarlo. Precaución: No sumerja el pulsioxímetro en 
ninguna solución de limpieza ni intente esterilizarlo en autoclave, irradiación, vapor, gas, 
óxido de etileno o cualquier otro método. Esto dañará seriamente el pulsioxímetro.

•  Limpieza de cables y accesorios — Los cables, el tubo del manguito, las palas y otros 
accesorios pueden limpiarse con los agentes de limpieza recomendados arriba.

•   Limpieza del cabezal de impresión — Para limpiar el cabezal de impresión del registrador, 
siga estos pasos:
1. Abra la puerta de la impresora y quite el papel.
2.  Localice el cabezal de impresión, que se encuentra en el suelo frontal del compartimento 

de la impresora.
3.   Limpie suavemente el cabezal con una tórula algodón humedecida en alcohol isopropílico 

y seque el alcohol residual con una tórula de algodón seca.
4. Vuelva a colocar el papel en la unidad y cierre la tapa.

•   Consulte la guía del operador para obtener instrucciones completas acerca de 
limpieza y funcionamiento

Use solo estas soluciones de limpieza recomendadas:
•  Toallitas Clinell® Universal
•  Desinfección por etanol 

con detergente
•  Toallitas Super Sani-Cloth®

•  Toallitas Sani-Cloth Plus®

•  Toallitas Oxivir® TB
•  Toallitas CaviWipes® XL

•  Toallitas con peróxido de 
hidrógeno de Clorox Healthcare

•  Toallitas con 70% de alcohol 
isopropílico (IPA)

•  Solución o toallitas con 
hipoclorito de sodio (cloro) 
(hasta 10.000 ppm)

•  Solución de peróxido 
de hidrógeno

•  Solución Wex-Cide® 128
•  Coverage Spray HB Plus
•  Agua tibia y jabón
•  Toallitas Germicidas 
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