
Procedura di pulizia di ZOLL X Series 
•  Usare esclusivamente i detergenti raccomandati elencati di seguito per pulire il dispositivo.

Attenersi alle istruzioni sull’etichetta del prodotto per l’uso e l’immagazzinaggio.
•  IMPEDIRE qualsiasi infiltrazione di detergenti o acqua nelle fessure o nelle aperture 

dei connettori.
•  Controllare sempre il monitor e l’apertura dei connettori per la presenza di usura, danni 

o umidità durante la pulizia.
•  Pulizia del bracciale per la pressione arteriosa NIBP — Pulire il bracciale con disinfettanti 

ospedalieri comuni, inclusi Clorox® (soluzione 1:10), alcool isopropilico, soluzione Lysol®, 
Phisohex®, Quatricide®, Virex® e Vesphene®. Lavare delicatamente con la soluzione, quindi 
risciacquare. NON lasciare che la soluzioni penetri nei tubi del bracciale. Lasciare asciugare 
completamente il bracciale e il tubo prima di utilizzarli con il paziente.

•   Sensori SpO2 riutilizzabili — Se necessario, scollegare il sensore dal cavo paziente. Pulire 
l’intero sensore con un panno imbevuto di alcool isopropilico al 70%. Lasciare asciugare il 
sensore prima di riutilizzarlo. Attenzione: non immergere il pulsossimetro in una soluzione 
detergente né tentare sterilizzare in autoclave, con irradiazione, vapore, gas, ossido di etilene 
o altri metodi. Ciò danneggerebbe gravemente il pulsossimetro.

•  Pulizia dei cavi e degli accessori — I cavi, i tubi del bracciale, le piastre e gli altri accessori 
possono essere puliti con i detergenti raccomandati elencati sopra.

•   Pulizia della testina di stampa — Per pulire la testina di stampa del registratore, procedere 
come segue:
1.   Spingere per aprire lo sportello della stampante, quindi rimuovere la carta.
2.  Posizionare la testina di stampa lungo la base frontale del compartimento 

della stampante.
3.  Pulire delicatamente la testina di stampa con un bastoncino di cotone imbevuto di alcool 

isopropilico e asciugare i residui di alcool con un bastoncino di cotone asciutto.
4. Riposizionare la carta nell’unità e chiudere il coperchio.

•  Consultare il manuale dell’operatore per le istruzioni complete sulla pulizia e sul funzionamento.

Utilizzare solo questi agenti di pulizia raccomandati:
•  Salviette universali Clinell®
•  Disinfezione all’etanolo 

con detergente
•  Salviette Super Sani-Cloth®

•  Salviette Sani-Cloth Plus®

•  Salviette Oxivir® TB
•  Salviette CaviWipes® XL

•  Salviette al perossido di 
idrogeno Clorox Healthcare

•  Salviette con alcool isopropilico 
al 70% (IPA)

•  Soluzione o salviette con 
ipoclorito di sodio (candeggina) 
(fino a 10.000 ppm)

•  Soluzione di perossido 
di idrogeno

•  Soluzione Wex-Cide® 128
•  Copertura spray HB Plus
•  Acqua calda e sapone
•  Salviette germicida candeggina
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ISTRUZIONI PER LA PULIZIA


